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Αντικείµενο του διαγωνισµού θα είναι η ανάδειξη συντηρητή για τα  οκτώ  ( 8 ) 

µηχανήµατα τεχνητού νεφρού του οίκου FRESENIUS   της  Μ.Τ.Ν. του Νοσοκοµείου 

µας. 

 Η σύµβαση συντήρησης που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας ενός έτους αρχόµενη 

από την ηµεροµηνία της υπογραφής της µε δικαίωµα παράτασης  εάν το επιθυµεί  το 

Νοσοκοµείο  µας . 

Οι εταιρείες που θα συµµετάσχουν στον διαγωνισµό θα πρέπει να διαθέτουν σε  ισχύ 

,πιστοποιήσεις του κατασκευαστικού οίκου που να αναφέρουν ότι έχουν την 

δυνατότητα  να πραγµατοποιούν υπεύθυνες συντηρήσεις  στα µηχανήµατα τεχνητού 

νεφρού του οίκου  FRESENIUS   µε ανταλλακτικά του κατασκευαστικού οίκου  .  

Η σύµβαση συντήρησης θα περιλαµβάνει   δύο   ( 2 ) συντηρήσεις κατά την διάρκεια 

του συµβατικού  έτους  ( µία ανά  εξάµηνο ).Οι συντηρήσεις αυτές θα γίνονται κατά 

την διάρκεια των εργασίµων ηµερών της Μ.Τ.Ν ( από ∆ευτέρα µέχρι Σάββατο ) µε 

βάση  το χρονοδιάγραµµα που θα συµφωνηθεί µεταξύ του Νοσοκοµείου και του 

συντηρητή. 

Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγµατοποιεί απεριόριστο αριθµό επισκέψεων 

επανορθωτικής συντήρησης µετά από γραπτή ή τηλεφωνική κλήση της προϊσταµένης   

ή των ιατρών της Μ.Τ.Ν.  , µέσα σε   24   ώρες από την ειδοποίηση της, εκτός εάν 

συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας.   

Η προληπτική και επανορθωτική συντήρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 

και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου FRESENIUS  .  

Τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήµατα αναλώσιµα και µη αναλώσιµα)που θα 

απαιτούνται κατά τις εργασίες της προληπτικής και της επανορθωτικής συντήρησης 

θα περιλαµβάνονται στην σύµβαση που θα υπογραφεί. 

Ο συντηρητής µετά το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Νοσοκοµείο µας  τεχνικό 

δελτίο µε πλήρη περιγραφή των εργασιών που έχει πραγµατοποιήσει σε κάθε 

µηχάνηµα καθώς επίσης και αναγραφή των ανταλλακτικών που αντικατέστησε σε 

κάθε µηχάνηµα µε τους κωδικούς τους, 

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται µόνο στους χώρους του 

Νοσοκοµείου µας  ενώ οι εργασίες επισκευής σε περίπτωση που δεν µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν στους χώρους του Νοσοκοµείου , θα διενεργούνται όπου κρίνει η 

συντηρήτρια εταιρεία µε δαπάνες µεταφοράς και ευθύνη της συντηρήτριας εταιρείας. 

Ο χρόνος  ακινητοποίησης συνολικά για όλα τα  µηχάνηµα τεχνητού νεφρού (DOWN 

TIME ) ορίζεται σε δέκα µέρες εργάσιµες  το έτος. 

Σε περίπτωση που η συντηρήτρια εταιρεία υπερβεί το σύνολο των ηµερών του χρόνου 

ακινητοποίησης η σύµβαση παρατείνεται για κάθε µια εργάσιµη  µέρα µη λειτουργίας 

µηχανήµατος τεχνητού νεφρού πέραν του DOWN TIME  για επτά ηµέρες επί πλέον 

χωρίς επιβάρυνση του Νοσοκοµείου µας, 

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ  

 Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΉΣ θα φέρει ακεραία την ευθύνη, ποινική  και αστική για κάθε ζηµία 

που θα προκληθεί στο προσωπικό του Νοσοκοµείου και σε τρίτους , που θα 

αποδεικνύεται από ανεξάρτητο γνωµοδοτικό όργανο  και οφείλεται σε τεχνική 

παράλειψη ή αµέλεια του συντηρητή ή των συνεργατών του και έχει σχέση µε τα 

µηχανήµατα τεχνητού νεφρού του οίκου FRESENIUS του Νοσοκοµείου µας.  

 



 

 

H   τιµή συντήρησης που θα δοθεί από τις εταιρείες που θα συµµετέχουν στον 

διαγωνισµό  θα  αναφέρεται στο κόστος συντήρησης ανά µηχάνηµα τεχνητού νεφρού 

τον µήνα και θα περιλαµβάνει  όλες τις συντηρήσεις προληπτικές και επανορθωτικές 

καθώς  επίσης και όλα τα ανταλλακτικά που θα χρειαστεί να αντικατασταθούν.     

Σε περίπτωση που κάποιο µηχάνηµα τεθεί εκτός λειτουργίας  µε απόφαση του ∆.Σ   

Νοσοκοµείου το κόστος συντήρησης θα αναπροσαρµόζεται αναλόγως  .  
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