
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΣΤ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ PANCREATIC STONE PROTEIN 

(PSP) 

1. Το τεστ / κάψουλα να πραγματοποιεί τη ποσοτική μέτρηση της Pancreatic Stone 

Protein (PSP)  

2. Να πραγματοποιείται σε τριχοειδικό ή φλεβικό αίμα 

3. Να παρέχεται σε κιτ, το τεστ / κάψουλα και όλα τα αναλώσιμα για τη πραγματοποίηση 

της μέτρησης. 

4. Να έχει έγκριση IVD CE 

5. Να συνοδεύεται από το αντίστοιχο μηχάνημα μέτρησης (Reader) 

6. Παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού συμβατού με το αντίστοιχο αντιδραστήριο. 


