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ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ 

 

 

Να είναι πολυουρεθάνης με μοριακά ενοποιημένα ιόντα αργύρου ή να φέρει εμποτισμό 

ενός αντισηπτικού ή ενός αντιμικροβιακού παράγοντα. 

Να είναι ≥7,5Fr σε μήκη 16 και 20 cm, με ένα αυλό οπωσδήποτε 14G για μεγάλους 

όγκους χορηγήσεων (περίπου 63-60 ml/min αντίστοιχα).  

Να είναι ακτινοσκιερός, βαθμονομημένος ανά εκατοστό σε σετ seldinger.  

Το υλικό κατασκευής του καθετήρα να μην περιέχει LATEX και DEHP για αποφυγή 

κινδύνου αλλεργιών και άλλων αρνητικών συμπτωμάτων στον ασθενή. 

 Μ.Χ. Αποστειρωμένοι, Να διαθέτει ατραυματικό άκρο και να περιέχονται στο σετ, 

πέραν του καθετήρα, σύριγγα, οδηγό σύρμα, διαστολέας, βελόνα, στηρικτικά για τον 

καθετήρα.  

 

 

 

 

 


