
Σε απάντηση των σχολίων που κατατέθηκαν από τις Εταιρείες  BARD Ελλάς ΑΕ και 
JOHNSON & JOHNSON HELLAS AEBE για την διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών 
, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε 

Ως προς τα σχόλια της  Εταιρείας  BARD Ελλάς ΑΕ  

Όσον  αφορά τον αποκλεισμό του αιμοστατικού σπρέι οι λόγοι πού οδηγούν στην αποφυγή 
ανάμεσα στους πολλούς άλλους είναι  

Α) Η χρήση σπρέι καλύπτεται από άλλο προσφερόμενο αιμοστατικό ( κρεμώδης υφή, 

σπόγγος ,κερί)οι οποίοι δίνουν την απόλυτη στόχευση στο επίπεδο της αιμορραγικής 

επίσχεσης. 

Β)Το προαναφερόμενο προκαλεί διάχυση του αιμοστατικού χωρίς στόχευση κ δεν 
ενδείκνυται  για όλες τις ειδικότητες π .χ Νευροχειρουργική. 

Ως προς τα σχόλια της  Εταιρείας  JOHNSON & JOHNSON HELLAS AEBE 

Ο χαρακτηρισμός των ζητουμένων Υλικών είναι σαφής , καθαρός και απόλυτα 
προσδιοριστικός . 

Οποιαδήποτε περαιτέρω αλλαγή & προσδιορισμός θα καθιστούσε τις προδιαγραφές 
φωτογραφικές. 


