
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Θηκάρια καθετήρων μανομετρίας 

 

 

1 Θηκάρια καθετήρων μανομετρίας οισοφάγου υψηλής ανάλυσης του. Είναι μιας 

χρήσης και σχεδιασμένες για την προστασία των καθετήρων Το υλικό κατασκευής 

δεν περιλαμβάνει latex αποφεύγοντας έτσι αλλεργικές αντιδράσεις. 

 

 

Καθετήρες πεχαμετρίας/αντιστασιομετρίας 

2 Οι καθετήρες πεχαμετρίας/αντιστασιομετρίας είναι μιας χρήσης με εσωτερικό 

ηλεκτρόδιο αναφοράς και σχεδιασμένα για την καταγραφή των παλινδρομήσεων 

στον οισοφάγο. 

Ο καθετήρας να έχει διάμετρο 6FR 2κανάλια pH (1 κανάλι pH στο στομάχι και 1 στον 

οισοφάγο) και 6 κανάλια impedance-0.75,0.75,2.25,3.75,5.25,6.75 καιi 8.25cm 

Το υλικό κατασκευής δεν περιλαμβάνει latex αποφεύγοντας έτσι αλλεργικές 

αντιδράσεις. 

 


