
                                                  
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ARGON ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΡΙΨΗΣ 
 
 

Ινα-καθετήρας μιας  χρήσεως Argon plasma coagulation(APC) 
Να είναι συμβατό με τις διαθερμίες του Νοσοκομείου (BOWA,ERBE APC 200/300,OLYMPUSPSD-
60,CONMED,KLS Martin κλπ). 
Να είναι αποστειρωμένα ανά συσκευασία 
 
Να διατίθεται: 
2.3mmx2.2m. Κολονοσκοπίου 
 
                                                          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   


