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Να είναι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15883-1:2006 και τις Ευρωπαϊκές οδηγίες HTM 01-01:2016, 

HTM 01-05:2013 (UK Health Technical Memorandum). 

Να διατίθεται ISO 13485 του κατασκευαστικού οίκου. 

Να παρέχει ποσοτικά δεδομένα έπειτα από επώαση 4-7 min περίπου, σε ειδικό επωαστήρα. 

Να διατίθεται πίνακας οπτικής παρακολούθησης των αποτελεσμάτων. 

Να υπάρχει δυνατότητα οπτικού ελέγχου μέσω χρωματικής αλλαγής.  

Να έχει ευαισθησία τουλάχιστον 0,3 μg πρωτεΐνης και όριο ανίχνευσης τουλάχιστον από 1μg. 

Να παρέχεται ενυδατικό υγρό του στυλεού σε κάθε συσκευασία. 

Να υπάρχει αποδεικτικό έγγραφο που να επιβεβαιώνει το ποσοτικό αποτέλεσμα (εκτύπωση 

αποτελέσματος). 

Να παρέχεται δωρεάν συνοδός εξοπλισμός (επωαστήρας). 

 


