
Α. Τεχνικές προδιαγραφές µε παραχώρηση συνοδού  

εξοπλισµού.     

1 Αυτόµατου Αιµατολογικού αναλυτή (τύπου Α΄) για τη 

γενική αίµατος             

   

1. Η ταχύτητα του αναλυτή να είναι τουλάχιστον 60 δείγµατα την ώρα και η 
απαιτούµενη ποσότητα αίµατος να µην υπερβαίνει τα 30µl ολικού αίµατος. 

2. Να υπολογίζει και να µετρά 18 αιµατολογικές παραµέτρους µε 
ιστογράµµατα κατανοµής και διαφορική ανάλυση λευκών σε λεµφοκύτταρα, 
µονοκύτταρα και πολυµορφοπύρηνα.  

               Οι παράµετροι είναι οι παρακάτω: 

          Αριθµός λευκών αιµοσφαιρίων (WBC) 

          Αριθµός ερυθρών αιµοσφαιρίων(RBC) 

          Αιµοσφαιρίνη (HGB) 

          Αιµατοκρίτης (HCT) 

          Μέσος όγκος ερυθρών (MCV) 

          Μέση ποσότητα αιµοσφαιρίνης(MCH) 

          Μέση συγκέντρωση αιµοσφαιρίνης(MCHC) 

          Εύρος κατανοµής ερυθρών(RDW) 

          Αριθµός αιµοπεταλίων(PLT) 

          Αιµοπεταλιοκρίτης (PCT) 

          Μέσος όγκος αιµοπεταλίων(MPV) 

          Εύρος κατανοµής αιµοπεταλίων(PDW) 

          Λεµφοκύτταρα, µονοπύρηνα, πολυµορφοπύρηνα (σε απόλυτο 
αριθµό και ποσοστό). 

         Η  µέτρηση επιπλέον αιµατολογικών παραµέτρων θα αξιολογηθεί ως 
ιδιαίτερο προσόν.  

3. Η µέτρηση της αιµοσφαιρίνης να γίνεται µε διεθνώς αποδεκτή και 
βιβλιογραφικά τεκµηριωµένη µέθοδο. 

4. Να έχει αυτοκαθαριζόµενο ρύγχος χωρίς την παρέµβαση του χειριστή. 



5. Η µέτρηση των αιµοπεταλίων να πραγµατοποιείται µε την κατ’ όγκον 
ανάλυση και µε τη βοήθεια τέτοιων κριτηρίων ώστε να εξασφαλίζεται 
ιδιαίτερα ακριβής µέτρηση αποφεύγοντας παρεµβολές από µικρά ερυθρά, 
κατεστραµµένα κύτταρα, ηλεκτρονικούς θρόµβους κ.τ.λ. Να περιγραφεί 
αναλυτικά και να αποδεικνύεται τόσο ο τρόπος µέτρησης όσο και η 
κατανοµή αυτών. 

6. Να διαθέτει πρόγραµµα αρχείου των αποτελεσµάτων των controls τριών 
επιπέδων.( high, low, normal) 

7. Η κατασκευάστρια εταιρεία του προµηθευόµενου αναλυτή να διαθέτει 
πρότυπο αίµα για τη ρύθµιση και τον έλεγχο του αναλυτή (control και 
calibrator). 

8. Να έχει σήµανση CE. 
9. Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης µε εξωτερικό υπολογιστή και ταυτόχρονα 

µε το σύστηµα LIS για αποθήκευση και επεξεργασία αποτελεσµάτων µε 
δαπάνη της εταιρείας. 

10. Η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει δωρεάν service και δωρεάν 
ανταλλακτικά. Να διαθέτει πελατολόγιο εγκατεστηµένων αναλυτών ιδίου 
τύπου µε τους προσφερόµενους αναλυτές σε δηµόσια νοσηλευτικά 
ιδρύµατα. 

11. Τα ερυθρά αιµοσφαίρια να µετρούνται σε ξεχωριστό θάλαµο από τα λευκά 
αιµοσφαίρια. 

12. Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης αρχείου. 
13. Να διαθέτει εκτυπωτή για εκτύπωση κάθε γενικής αίµατος (µε στοιχεία του 

ασθενή, αποτελέσµατα και ιστογράµµατα). 
14. Η τεχνική προσφορά να συνοδεύεται µε οδηγίες χρήσης του προϊόντος 

στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες θα αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο 
κείµενο και θα φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή. 

15. Όλες οι προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν αναλυτικό φύλλο 
συµµόρφωσης, στο οποίο να τεκµηριώνουν τις απαντήσεις στις ζητούµενες 
προδιαγραφές µε παραποµπές σε εγκεκριµένα εγχειρίδια του 
κατασκευαστικού οίκου, διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι δεν τις πληρούν. 

 

Β.  Χωρίς παραχώρηση συνοδού εξοπλισµού  

1   Γλυκόζη (µε ταχυδιαγνωστικές  ταινίες)                                   

      Για την παρακολούθηση γλυκόζης αίµατος. 
     Να χρειάζεται µικρή ποσότητα αίµατος.    
     Να υπάρχει αξιοπιστία. 
     Να υπάρχει εσωτερικό σύστηµα control. 
     Nα είναι εύκολο στη χρήση, ο χρόνος αναµονής για το αποτέλεσµα  
     να είναι µικρός  
                         

2 Γενική εξέταση ούρων ( µε stick)  
  

Ταινίες ταχείας ανίχνευσης 10 παραµέτρων στις οποίες θα περιλαµβάνονται 
οι ακόλουθοι παράµετροι : πυoσφαίρια   
                                           νιτρικά 



                        ουροχολινογόνο 
                        πρωτεΐνη 
                        pH 
                        αίµα 
                        ειδικό βάρος 
                        κετόνες 
                        χολερυθρίνη 
                        σάκχαρο 
Η ευαισθησία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό µεγαλύτερη για κάθε µια από 
τις παραπάνω παραµέτρους. Ο προσδιορισµός των εν λόγω παραµέτρων να 
γίνεται δια χειρός.  
  

3 Test κυήσεως 

         ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ HCG (ΤΕΣΤ ΚΥΗΣΗΣ) 
  

        Να είναι πλήρες κιτ ανοσοχρωµατογραφίας σε πλάκα για την ταχεία   
        ανίχνευση της βήτα χοριακής γοναδοτροπίνης µε χρήση µονοκλωνικών  
        αντισωµάτων σε δείγµα ορού ή ούρων. 
        Το όριο ανίχνευσης της ορµόνης να είναι ίσο ή  µικρότερο των 20 mlU/ml  
        HCG. 
        Ο χρόνος αναµονής για το αποτέλεσµα να είναι µικρός, 5-10 λεπτά. 
        Η συσκευή δοκιµασίας να περιλαµβάνει εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο. 
 

4 CRP (Ποιοτική )  
     C- ΑΝΤΙ∆ΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΙΝΗ 
  

        Να γίνεται µε όρο αίµατος µε την µέθοδο της ανοσοσυγκόλλησης. 
       Να έχει µεγάλη ευαισθησία.                  
       Ο χρόνος αναµονής του αποτελέσµατος να είναι µικρός.  
       Να υπάρχουν control θετικό και αρνητικό. 
             
 

5 Τροπονίνη Ι ή Τ 
 
       Μέθοδος ανοσοχρωµατογραφίας. 
        Να έχει µεγάλη ευαισθησία. 
       Να έχει εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο. 
       Να µπορεί να χρησιµοποιηθεί ολικό αίµα, ορός, ή πλάσµα. 
       Ο χρόνος αναµονής για το αποτέλεσµα να είναι µικρός. 
  
 

6 Strep-test  
 
       ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΜΕΣΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥ 
                                 
       Τέστ άµεσης ανίχνευσης στρεπτοκόκκου µε τη µέθοδο της   
       ανοσοχρωµατογραφίας σε φαρυγγικό επίχρισµα.  
       Να έχει µεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα.  
       Πλήρες κιτ, το οποίο να περιέχει στυλεούς λήψης φαρυγγικού    



     επιχρίσµατος µε θετικό και αρνητικό µάρτυρα.  
     Ο χρόνος αναµονής για το αποτέλεσµα να είναι µικρός . 

 
                                      

7 Mayer κοπράνων  
 
Να είναι πλήρες κιτ ανοσοχρωµατογραφίας επί πλακός για την ταχεία 
ανίχνευση της ανθρώπινης αιµοσφαιρίνης µε χρήση µονοκλωνικών 
αντισωµάτων σε δείγµα κοπράνων.  
Το κιτ να έχει κατώτατο όριο ανίχνευσης (cutoff) 10ng/ml, µεγάλη 
ευαισθησία και ειδικότητα. 

       Το κιτ δεν θα πρέπει να απαιτεί δίαιτα του ασθενούς πριν τη διεξαγωγή  
       του  
       Τα αποτελέσµατα θα πρέπει να εµφανίζονται υπό τη µορφή γραµµών και  
       να εξάγονται εντός 5-10 λεπτών   
       Ο χρόνος µέχρι την λήξη του kit να είναι µεγάλος 

 


